PIANTA DI PROGETTO CON MQ

Legenda

1 |Laboratorio 33.42 mq

g Area microscopi 10.53 mq

3 |Ambiente perfusione 45.12mq

4 |Stanza di supporto(Ufficio) 5.12 mq

PIANTA DI PROGETTO CON ATTREZZATURE
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Struttura di Progettazione:

ING. TOMMASO LA
ROSA

Committente:

Legale Rappresentante

ISTITUTO SPERIMENTALE
ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Dott.
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GUELLA

COMUNE DI PALERMO

COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DELLA PORCILAIA COME
STABILIMENTO PER L'ALLEVAMENTO ED IL MANTENIMENTO DI
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